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Pop. I 



Kl - le.der)( hrub« 

K 2 - l4d«ni jen'nd 
K3 — P 06 UV horizortolni 
K4 > Posu* verti<(6lni 
K 5 - Jos 
K6 > Sod 
K 7 - Alonuiier 
KS - Ho'izonidlni 20Sil9ni 
K 9 > SynietHcky v^tup 
KlO - Ni.40 vpilmcttij 
Kll - VysliJp plynule 
KI2 - Prepinoi resMhO 
0 - Osdiofkop 
S > S(u(>n1«ft 

CV - gloktfonkov^ volt<Ti»ir 
0 - Ooulriovke 
V - Vypifwi 
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Ki ** MMTpoAiiii rpyfo 

“ MMrpoARI TOHXO 

K$ - rdpHMHrii« 6 Jiin noai'i* 

K4 . QtpTMK 4 AbMiM noa«m 

K$ “ aptcocn 

KO **' fiatuo 

K 7 — An«HMTOp 

KS ^ Topn>ouT«;«bH 06 ycuASHHs 

K 9 ' <i*nK«rpH«ecKufl »wxoa 
— HyAb BOjabTMCTpe 

Kll — Buxoi nstsHo 

K12 — nepei'^io^aTVAb aHAniaoHob 
<> — ocsuA«oc«on 

S — iBVAxa 

KV — »A«KTpoHHwu *oabTM«rp 
D — jAMoa TAetfiucro paapiiaa 
V — BWKatMAIC.Ib 




POU2lTf 



Presny tonovy generator BM 269A je pn'stroj, slouii'ci jako 
zdroj sinusoveho napetf o velmi presnem kmitoctu. Bezne 
tonove generatory, i laboratorni, zarucuji zpravidla sinu- 
sovy prubeh vystupniho napeti, avsak nekladou zvlastni du- 
raz na presnost kmitoctu. Presny tonovy generator vyhovuje 
obema temto pozadavkum. Kmitocet muzeme odecitat s pres- 
nostf as) — 5 . 10-^ a nelinearnt skresleni vystupniho napeti 




TECHNICKV POPIS 

Presny tonovy generator pracuje jako generator RC s pre- 
mostenym clankem T. V sedmi navzajem se prekryvaji'cich 
rozsazi'ch obsahuje kmitocty od 9 Hz do 21.500 Hz, RC cleny 
spolu s pi^epinacem jsou ulozeny ve zvlastni komurce, jejiz 
dvojita stenyjsou oblozeny materialem, jenz zarucuje- dobrou 
tepelnou izoiac). Vystupni napeti z generatoru RC jde pres 
potenciometr do symetrickeho zesilovace a odtud potom do 
atenuatoru, kde se snizuje skokem po —20 dB. Prepinacem 
pfipojujeme vestaveny elektronkovy voltmelr, kterym muzeme 
meirit napeti od 1 mV do 10 V pi^i pine vychylce. 

Pro velmi pfesne stanoveni kmitoctu metodcu Lissajousovych 
obrazcu se pouzivd vestaveneho, krystalem rizeneho oscila- 
toru (kmltoctovy subnormal) a osciloskopu. Kmitoctovy sub- 
normal a osciloskop jsou vestaveny v pristroji. Protoze z6- 
kladni kmitocet (fz) je odvozen delenim z oscilatoru rizeneho 



n THMEHEHME 



TouHLiii sByKOBoii renepaTop BM 269A iipHMeHHeTC« kbk hC' 

CHHyCOMJiaJIBHO^ Hanp,I»(eHHa C O^CHb TOHHOH yaCTO- 

TOM. OSiiiKHoccHHbie 3DyKOBbie rcHepaiopBi, To^e jia6opaxop' 
Hbie, oCecneMHBaioT o6whho CHHycowaajibHyio ^opMy Bbixoa,Horo 
Hanpa>KeHHH, ho hc nozi.yepKHBaK)T oco6eHHO TOHHOcxb nacTO- 
Tbi. ToMHbiH 3ByKOBOH reHCpaxop yAOBJiexBOpHex o6ohm bthm 
aanpocaM. ^acxoxa oTCMHXbiBaexca c tomhoctbio npn6jiH3H- 
Tf^jibHo ^ 5.10'*^ H HCJiHKeapHoe HCKa>KeHHe BbixonHoro aa- 
:ppa>KeHH« 5 I %. 

TEXHHHECKOE OnWCAHME 

ToqHbiH 3ByKOBOH reHepaxop pa6oxaex b KaaecxBc renepaxopa 
RC c myHTHpOBaHHbiM T-o6pa3HbiM Hexbipexno.nwcHHKOM. 
y rCHepaxopa ccMb nepeKJiioHawmiixca h nepeKpbiBaioiUKXca 
AnanasoHOB ox 9 ru ao 21.500 ru. RC sjieMeHXbi bmccts c ne- 
peKJiioqaxe,neM ananaaoHOB noMeiuenbi b oxasJitHOH HsoiepMu- 
HecKoil KaMepe, JiBOHHbie cxeHbi KoxopoH KbiJio»<eHbr MaxepHa- 
jiOM, KOTOpbm rapaHTHpyex xopomyio TSMiiepaxypHyio h30ji- 
B 4 HI 0 . BbixoflHoe Hanpa»(eHHe RC-reHepaxopa noaKJnoaaexca 
4epC3 nOTCHliHOMeip K CMMMexpH4HOMy yCMJIUTeJlIO, OTKyAa 
nocxynaex Ha axxeHroaxop (ocJiaSuxeJib), nocpe;icxBOM koto- 
poro nOHH»aeTCa no cxyneHaM —20 Ji6. riocpeACXBOM nepe- 

KJlIOHaxeJiH MO)KHO IIOAKJIIOHHTb BCTpOCHHUH JiaMnOBbIK BOJIbT- 
Mexp, KoxopbiM HSMepHexca Bbixo>a,Hoe HaripHJKeHnc ox 1 mb 
JXO 10 B npH nOJIHOM OXK.aOHeHHH. 

JIjiH OHCHb T04H0H yCXaHOBKH HaCXOXbl MeXOB.OM ^^^^ryp JIhC- 
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krystalem, je presnost urceni mereneho kmitactu (ix) priblizne 
rovna presnosti kmitoctu krystaiu. No horizontcilne vychyluj/cf 
desticky privadfme presny kmitocet fz = 1000 Hz (pro roz- 
sahy D — G) a f* = 200 Hz (pro rozsohy A — C). Mefeny 
kmilocet f. pfivadime no verlikalne vychylujjcf desticky. 



TECHNICKg ODAJE 

Kmitoctove rozsahy: A 9 Hz - 32 Hz 

B 29 Hz - 90 Hz 

C 77 Hz - 250 Hz 

D 210 Hz - 700 Hz 

E 650 Hz - 2130 Hz 
F 2000 Hz - 6550 Hz 
G 6150 Hz - 21500 Hz 

Presnost odecftoneho 

kmitoctu: a) pomoci obrazovky 5.10““ 

b) pomoc/ stupnice i 0.5 % 
a ± 0,2 Hz 

Ampiitudove.]Skresleni; pro f < 100 Hz a lepst nsz 1 % 

pro f > 100 Hz a lepsf nez 0,5 % 
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caH«y npKMeHHercrt ni>e30ajieKTpHHecKHH aBTorenspaxop 
roTHbiii strjioh) h ocnmuiocKon. 

^acTOTiibiH arajioH ii ocuHJiJiocKon BcTpoeHR b npHOope. llo- 
TOMy 4TO ocKOBHan nacTOTa (fs) BWBejieHa jicjichhcm ot nbeso- 
3JieKTpnHecKoro aBToreHepaiopa, tomhoctb onpen,eji5HH>i h 3- 
MepaeMOH qacTOTW (fx) npH6jiH3HTe.fibHO pastra tohhocth yac- 
TOTH KpHCTa;uia Ksapua. Ha ropn30HTaJibHbie njiacniHKH 
.^jreKTpoHHOJiy^eBOH TpyOKH npHBOAHTcfl TOHHaa *iacTOTa fz ~ 

1000 ru (;uiH nuanaaoHOB D — G) h f ” 200 ru (a.iH ;uia' 
naaoHOB A — C). HsMepKeMaa MacTora fx noflKJimaeTca k 
nepTHKajihiiMM n.nacTHiiKaM. 

TEXHMMECKME ^lAHHblE 

V^acTOTHwe JiHanaaoHW: A 9 ru — 32 rzt 

B 29 ru — 90 ru 

C 77 ru — 250 ru 

D 210 ru ~ 700 ru 

E 650 ru - 2130 ru 

F 2000 ru - 6550 ru 

G 6150 ru - 21500 ru 

To4nocTb OTCt^eia 

HacTOThi: a) jiocpeACTBOM ajieKTpOHHOJivHe' 

BOH TpydKH ± 

6) nocpeucTBOM uiKajibi ^ 0,5 
H ^ 0,2 ru 

AMiuiHTyuHoe wcKaH^eui'.^; iiJin f < 100 ru 
. a Jiy4ine neM 1 % 

AJiji f > 100 ru 




Tepelna stalest: 



j 

Vystupni napeti: 



Kmitoctova charakteristika 
vystupniho napeti: 



pri vystupnim napeti 5 V 
naprazdno 

zmeny teploty okoli v rozmezi 
20 °C ± 10 °C nemaji vitvu no 
presnost mefeni 

0 — 10 V symetricke a nesymetric- 
ke, nastavitelne plynule a stupno- 
vile V rozmezi 0 dB az —80 dB. 
Na rozsahu A a B se nedosahne 
pineho napeti 10 V, ustdieni 
amplitudy trvd asi 5 sec. Pri me- 
reni na rozsahu A nutno poten- 
ciometrem R118 nastavit vhodnou 
velikost obrazu. 



Pro rozsahy C, D, E.^F, G je po- 
kles kmitoctove charakteristiky 
—3 dB (porovnano s vystupnim 
napetim 10 V no pocdlku uvede- 
nych rozsahu). 

Pro rozsahy A a B je pokles kmi- 
toclove charakteristiky > —3 dB 



TcMnepaxypHaH 

yCTOHHHBOCTb: 



BbixoAHoe 

HanpBXceHHe; 



0 .nyqme qcM 0,5 % 

npH BblXO^lHOM HanpHJKeHHH 5 B 

Bxo.nocTyio 

KOJie6aHne xeMnepaxypbi oKpyjKaio- 
mcH epeaw B np6Ae.;ie 20 °C 
— 10 °C He HSMeHHex Toqnocxb 

HSMepeHHH 

0 — 10 B CHMMexpHqecKoe h ne- 
CHMMexpHqecKoe, peryjinpyeMoe 
iiJiaBHO H no CKaqKaM b npe;i8.ae 
0 -80 Ji6. 



B npeae.7iax A h B no.nHoe HanpH- 
)KeHHe He aoxo^hx w 10 b, exa- 
6n.jiH3auHa npozioJDKaexcH npH- 
6jIH3HXe.JlbHO 5 CeK. npH H3Mepe- 
HHH B flHanaaoHe A hboSxoahmo 
ycxanoBHXb noxeauHOMeipOM R118 
noiixoaHmyio sejiKHUHy H3o6pa>Ke' 
HHH 

MacxoxHaH xapaxxepHCXHKa 

BbixoiiHoro HanpH^eHHH: Rjia ^^Ha^a30HOB C, D, E, F, G 



naAeHHe qacxoxHOH xapaKxepHCXH- 
KH — 3 (b CpaBHeHHH C BblXOfl- 
HbiM HanpH)KeHHeM 10 b b naqajie 
yKaaaHHbix AHanaaoHOB). 

,ZIjih awanaaoHOB A h B naaenHe 
qacxoxHOH xapaKxppucxirKH 
> — 3 (b CpaBHeHHH c blixozi' 



5 




Stabilita vystupnfho 
napeti: 

Symetrie vystupu : 

Pfesnost delice; 

Vystupnf impedance: 

Pfesnost voltmetru: 
Stabilita voltmetru: 



Interference vystupniho 
napeti se sifovym 
kmitoctem : 

Osazeni elektronkami : 



(porovnano s vystupnfm napetfm 
10 V no konci uvedenych rozsahu). 



se zmenou site — 10% 
je ± 2 % 

pro f > 100 Hz max, 1 % 
pro f < 100 Hz > 1 % 
pfesnost nostoveni jednotlivych 
stupnu delice je ± 0,5% 

500 a pfi -20 dB az -80 dB 



± 3 % 

se zmenou site o ^ 10 % se 
men! udo] o ± 4 % z pine vy- 
chylky 



2 % 

napajeci zdroj: 

1X AZ11, IX AZ12 (AZ4), 

I X 1Y32T (1Y32), 2X 11TA31 

IX 11TF25 

generator: 

2X 6F31, IX 6F36. 1X EF80, 

3X 6L31, IX ECC84, 

2X 6BC32, IX 7QR20, 

IX 6)Kin (6F32V), 

2X zarovka 220V/15W (Mignon) 



HbIM HanpH>KeHHeM 10 B B KOHIje 
yKaaaHHbix jxHanaaoHOB) 



yCTOHHHBOCTb BbIXOflHOrO 
HanpaMCCHHa: 

CKMMCTpH^HOCTb BblXOAB: 
ToHHOcTb ;i,ejiHTeaH: 

BbixoAHOH HMnejiaHC: 

ToMHOCTb BOJibTMeipa: 
YcTOHMHBOCTb BOJlbTMCTpa; 



di 2 % npH KOJie 6 aHHH ccth 
± 10 % 

jiJia. f > 100 ru MaKC. 1 % 

AJiH f < 100 ru > 1 % 
TO^iHOCTb ycxaHOBKH Ka>KAOH cxy- 

neHH AeJiHxejiH 0,5 % 

500 OM B flHanaaoHe ox —20 
ao —80 

± 3 % 

npH KOJiedaHHH cexH — 10 % no- 
KasaHHC HSMeHsexca Ha 4 % 
ox no,JiHOro oxKJiOHeHna HSMepH- 

xeaa 



HHxep4>epeHUHB BbixoflHoro 

Hanpa>KeHHfl cHacxoxoii 

cexH : 2 % 

OcHam-?HHe: mcxohhhk nHxaHMa; 

IX AZn. IX AZ12 (AZ4), 

IX 1Y32T (1Y32), 2X 11TA31, 
IX 11TF25 

renepaxop: 2X 6F31, IX 6F36, IX EF80, 

3X 6L31, IX ECC84, 2X 6BC32 
IX 7QR20, 

IX 6)Kin (6F32V). 

2X JiaMna HaKaJiHBaHiiH 
220 b /15 BX MHHbOH 
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Napajenf: 
Pr'kon : 
Jisteni : 



Rozmet 7 : 
Vaha : 

Pfislusenstvi: 



220 V nebo 120 V ± 10%; 50 Hz 
max. 140VA 

S.'t'ova pojistka Pi : pro 220 V 1 A 

pro 120 V 2 A 
S.'fova pojistka P2: 0,2 A 
Sit'ova pojistka P3: 0,16 A 



639X538X378 mm 
asi 60 kg 

sit'ova snura, sacek s nahradm'mi 
pojistkami, navod k obsluze a za- 
rucni list 



IlHTaHHe OT cern; 
nOTpeS^IHCMaH MOUlHOCTb: 

3auiHTa: 



PasMepbi: 

Bee: 

ripHHa;uie)KH0CTn; 



220 B ujin 120 B ± 10 %; 50 tu, 

MaKC. 140 BE 

ceieBOH npe;ioxpaHHTejib PI: 

AJiH 220 B ~ 1 a 
ceieBOH npeAOxpaHHTejib PI: 

120 B — 2 a 

cexcBOH npeAoxpaHHxejib P2: 0,2 a 
cexeBOH npeaoxpaHHxejib P3: 

0,16 a 

639X538X378 mm 

npHSji. 60 Kx 

cexeBOH uiHyp, Kyjien c sanac- 
HbiMH npefloxpaHHxe;iHMH, 
HHCxpyKitHa no o6c;iy«HBaHHK) 

H rapaHTHHHoe CBHflexejibCTBo 



PftEPfNANf SfTE 



nEPEKJIIOHEHME CETH 



Pred pripojenim zdroje na sit* je nutne se pfe- 
svedcit o spravnem nastavenf s^t’oveho volice, 
ktery je umisten na zcdni stene zdroje. Z vy- 
robniho zavodu je kazdy pnstroj nastaven na 
220 V. V pr'pade polreby prepneme volic po 
uvolnenf zajist'ovaciho pasku pouhym vytaze- 
nim a opetnym zasunutim prepinaciho kotouc- 
ku V poloze, kdy cislo, udavajfcf napeti site 
(120, 220), je pod trojuhelnikovou znackou 




Obr. 2 - Phc. 2 



npe»<fle, ^ 6 M noflKJiioqHTb hcxohhhk k eexn, He- 
oSxoflHMO ynocxoBepHTbCH o HcnpaBHOH yexanoB' 
Ke iiepeKJHoqaxeJiH HanpHX<eHHa eexH, KoxopBin 
pacno.jiOH(eH na aa^Heii cxene npn 6 opa. 3 aBo;i 
nocxaB.nxex Ka»fflbiH npH 6 op BKJUotieHHbrM na 
220 B. B cayqae HaAoSnoexH nepeK.jiioqaxejib he- 
npHXceHHH cexn nepeK.nK)qaexcH nocjie ocbo 6 o>k- 
fleHHH ^HKCHpyiomeii ;ieHXbi npocxbiM oxxhxhbE' 
HH 6 M M BcOBHBEHHeM o 6 paxHO nepeKJiioqaK)' 
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(obr. 2). Po prepnuti zajisfovaci pasek opet pripevnime. Po 
prepojeni volice je nutne vymenit rovnez sit’ovou pojistku. 
SouhlasMI nastavenf volice a hodnoty pojistek, muzeme pri- 
stroj zapnout vypinacem V (obr. 1), 



OBSLUH A 



Po pripojeni' pnstroje no sit zopneme hlavni vypinac V no 
zdroji c cekdme, az se vnitrni teploty pn'stroje ustali. Pri- 
slroje je mozne pouzi't uz osi po 20 vt. po zapnuti, avsok pro 
pfesna mereni je treba zapnout pnstroj asi 2 hodi'ny pred 
vlastnim merenim. Potenciometrem K3 a K4 nostovime siopu 
do stfedu stinitka obrazovky, popripode potenciometrem K8 
nastavime pro lepsi pozorovoni vetsi s'ri casove zdkladny. 
Prepinac K9 je pfepnut v poloze ..SYMETRICKV VVSTUP I" 
nebo V poloze ..SYMETRICKY VVSTUP M". Potenciometr Kll 
(slouzi'ci k nastoveni velikosti vystupniho napeti) vytocime do 
leve krajni polohy a potenciometrem K10 nastovime nulu 
elektronkoveho voltmetru. Pomoci potenciometru K5 a K6 
nastavi'me vhodny jas a zoostfeni stopy na stint'tku obra- 
zovky. Vystupni nopeti no svorkoch ,,Vystup I, 11" Ize no- 
stavit hrube atenuatorem K7 (po -20 dB) a v jemnych me- 
zich potenciometrem K11 (vystup plynule). Kmitoctovy rozsah 
se nostavuje prepinacem K12, ktery ma 7 poloh oznacenych 




utero AHCKa, ycxaHOBUB ero b noJiOKCHHe, npH KOXopOM 
KHCJio, o6o3Ha^aiomee Hanpn>KeHne cexH (220 h;ih 120), na- 
xoAHTca npoTHB xpeyrojiBHoro snaKa (pHc. 2). ITocjie nepe- 
KjiioyeHHfl JiCHxa BHOBB npHKpenjiaexcH, a npenoxpaHHxejib ' 
MeHflexca. 

Ecjih ycxanoBKa nepenjiiOHaiomero flHCKa cooxBexcxByex na- 
npa»c 2 HHio cexH, xo npwSop momcho BK.nK)HHXb BbiKjno^axeJiCM 
V (pHC. 1 ). 

OBC JIVHCHBAH HE 

Hocjie nepeKjiioHeHH.i npH6opa, bkjix^biox Ha hcto^khkc iih- 
xaHMa r.naBHbm BbiK;ii04axe.ab V h »<ayx ro xex nop, iiOKa He 
ycxaHOBHxcfl BHyxpeHHan xennepaxypa npuSopa. FeHepaxop 
Mo«ex 6bixb npHMCHeH y>Ke nepea 20 mhhyt; oztHaKo, 
xoHHbix H3MepeHHH peKOMeHflysxcH npH6op BKjnoqaxb aa asa 
Maca no Havana HSMepeHHH. 

noxcHUHOMexpaMH K 3 h K 4 ycxaHaBJiHBaexca CBexoBoe naxHo 
Ha cepejiHHy aKpana aneKxpoHHOJiyqeBOH xpySxH, cnyqaHHo 
jiJiH jiy^uiero HaSnjoneHHB ycxaHaBJiHBaexca noxeHi(noMexpOM 
K 8 OoJibiiiaa nJinHa jihhhh pasBepxKH. TlepeKjnoqaxenb K 9 
liepCKJiioqeH b no;iOH<eHHH «CITMMETPMHECKMll BblXOH 
HJIH B noJiOB<eHnH ((CHMMETPMHECKHH BEIXOA II». Ho- 
TCHUHOMexp Kll (perynHpoBKa BejiH^inHbi bhxoahofo Hanpa- 
»eHHB) noBopaqHBaexca b jieBoe KpaiiHee nono^eiine h no- 
TCHUHOMexpOM KIO ycxaHaBnHBaexca Hyjib jiaMnoBoro BOJibx- 
Mexpa. IIocpencxBOM noxeHUHOMcxpOB K 5 h K 6 ycxanaBJiKBaeM 

nonxonHiHyio apKOCXB h ^OKycHpoBKy CBexOBoro nnxHa iia 




pismeny A — G. Nejnizsi kmitoctovy rozsah odpovfda pisme- 
nu A. Pozadovany kmitocet nastavime priblizne knoflikem K1 
(hrube) a pfesne knoflikem K2 (jemne) no pri'slusne stupnici 
proti rysce no sklicku a otacime K2 tak diouho, az se no 
stinitku obrazovky objevi stojici obrazek. Pro interpolocni 
zpusob mereni a cejchovani stupnice je toto rozdelena no 
200 stejnych dilku a odecitani hodnot provodime s presnosti 
^ 0,1 dilku pomoci nonlo. 



P|^ESN£ STANOVENf KMITOeTU 

Pfesny kmitocet stanovime metodou Lissojousovych obrozcu. 
Objevi-li se no stinitku obrazovky stojici obroz, plati pro ne- 
znamy kmitocet fx vztah: 

f X m £ r ^ 

. — ; lx I* ' 

fz n n 

kde f z je kmitocet subnormolu, ktery se nastovi outomoticky 
pfepnutim pfepinace K12 no prislusny kmitoctovy rozsah, n 
a m jsou celd cisla. Ze stojiciho obrozce na sti'n.'tku (ze urcit 
yzojemny pomer kmitoctu fx a fz nejjednoduseji tak, ze 
mame vodorovnou a svislou tecnu ke stope na stinitku. Vo- 
dorovna tecna se dotkne stopy m-krat, svisla n-krat — jok 



sKpane 9JieKTpoHHO.ayH;eBOH Tpy6KH. BbixoflHoe HanpHZKeHHC 
Ha aa^HMax « Bh\XOJX I. Mo^ex yciaHOBHTLCH rpy6o ax- 
xeKioaxopOM K7 (no —20 Jt6), a xo^ho noxenuHOMexpoM Kll 
(duxoa TiJiaBHo). HacxoxHbiH jiiianaaoH ycxaHaBJiHBaexca ne- 
lieKJiio'-iaxcjieM K12, y Koxoporo 7 noJio>KeHHH, o6o3HaqeHHbix 
6yKBaMH A — G. CaMbin hhskhm ;iHana30H o6o3Ha^eH 6yK- 
BOH A. TpedycMaa qacxoxa vcxaHaBJiHBaexca pyKoaiKoii Ki 
(I'pyGo) H pyKOHXKOH K2 (xonHo) no cooxBexcxByiomeH lUKajie 
npoxHB pHCKe cxcKJibJiiiKa H pyKo;fXKOH K2 spamaiox ao xex 
nop, noKa H3oopa>KeHHe Ha BKpane He ocxaHOBHxca. hh- 

xepnojiHpOBaHna M3MepeHHa m rpa^ynpoBKii lUKajia paBjie- 

jjCHa Ha 200 oaHnaKOBbix aejieHHH h oxchct npOHSBOUHXCH 

C XO-lHOCXfalO ^ 0,1 nOCpeJICTBOM HOHHyCa. 



TOHHOE OnPEZlEJlEHME qACTOTbl 



XoHHaa Hacxoxa onpeAe.JiHexcH no (J>HrypaM JlnccaHcy. Ecjih na 
9KpaHe ojieKxpoHHOJiyyeBOH xpy5KH H3o6pa>KeHne ocxaHOBHxcH, 
xo HeH3BecxHaH HacTOxa onpeaejiHexcH ypaBneHneM; 




rae fi — qacxoxa axajiOHa, Koxopaa HacxpoMXca aBXOMaxH- 
HecKM ncpcKJiio^eHHeM nepeKJiioHaxejiH K12 na cooxeexcxByio- 
14HH nacxoxHbiH AHanaaoH, m m n — itejibie hhcjib. Ha cxo- 
amen ^Hrypw Ha SKpane bo3mo»ho Hannpome o^p^^^eJIHXb 
B3aHMHOe OTHOUICHHe Hacxox fx H fz ropH30HXa.7IbHOH H BCp- 
THKajibHOH KacaxejibHOH K CBexoBOMy iiHXHy Ha sKpane. To- 
pH30HxajibHaH KacaiejibHaa Kacaexca nnxna m pas, BepxH- 
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je patrno z obr. 3a. Interpolaci mezi tokto urcenymi kmi- 
tocty urcime pak jakykaliv kmitocet odectenim na stupnici. 



Prfkiad stanovenf kmitoctu pomoci obrazovky: 
1. fz = 200 Hz (pro rozsah A — C) 



1 

obr. 

1 

1 


1 

m 


n 


1 

h (Hz) 

1 

1 


fx (Hz) 


3a 1 


1 


5 


200 


40 


3b 


1 


4 


200 


50 


3c 


1 


2 


200 


100 


3d 


3 


4 


200 


150 



KaJibHaH KacaxeJibHaH — n paa, KaK bhaho h 3 puc. 3a. Hh- 
TepnojiHpoBaHHeM onpeflejieHHbiMn xaKHM oSpaaoM 

TOHKaMH onpeAejiflCM nocpeACXBOM oxcnexa na lUKaJie JUcSyio 
yacTOxy. 

IIpHMep onpeACJieHHH nacxoxbi nocpeAcxBOM 3;ieKxp0HH0.jiyHe- 
BOH xpy6KH: 

1) fz = 200 Tu, (ajib AHanaaoHOB A — C) 



pHC. 


m 


1 

! 

n 1 


^i(rA) 


^x(ru) 


1 

3a 


1 

1 


5 


200 


40 


35 


1 


1 

4 


200 


50 


3b 


1 


2 


200 


100 


3r 


3 


4 

1 


200 

1 

1 


150 



Timto zpusobem stanov/me neznamy kmitocet fx s presnosti 
± 5 . 10“^. Viz obr. 3a, b, c, d. 



3xhm cnocoSoM onpeAe;iHeTCii Hen3BecxHaa ^acxoxa fx c xoa- 
HocTbK) ± 5 . 10'4. Cm. pHC. 3a, 6 , b, r. 





40 Hz 



Obr. 3a 
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a 


a 




£ 




H> 


O • 


X 


>u o 






a 




c3 


a 


Cl 


o 

Ti 'O 


O 


O KN 


X 


0 


*o 


•3 


s • 


O ^ 


H ^ 


H n 


c -d- 


o u 


o s 




cr 


O 




3 




s 


n 0 


€-« S 


•H>0 


a X 


•p a 


X X 


3 




•H 


C C 




s 

XJ Ci- 



4 






f 



200 



1 



50 Hz 



Obr. 3b 




t 



200 



1 

4 



I'HC. 30 



50 ri; 



f 



200 



1 



100 Hz 



Obr. 3c 




200 



Pnc. 3b 



1 



100 ru 



f 



200 



150 Hz 



Obr. 3d 




t‘x = 200 



Pile. 3r 



3 

4 



150 ru 



2, fi = 1000 Hz (pro rozsoh D — G) 



obr. 


m 

1 


1 

n 


U (Hz) 


fx (Hz) 


4a 


1 

1 

1 


5 i 


1000 




4b 


2 


5 ! 


1000 




4c 


3 


5 


1000 


600 


4d 


7 

1 

1 

1 


2 


1000 


3500 



2) fj = 1000 ru (U.JIH auanasoHOB D — G) 



PHC. 


m 


n 


fz (ru) 


fx (ru) 

t 


4a 


1 


5 i 


1000 


\ 

200 

1, 


46 


2 


5 


1000 


400 i 

\ 


4b 


3 


5 




600 1 


4r 


7 ; 


2 




3500 
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CoiipOTHBJieHHH : 



CnHCOK 3J1EKTPHHECKHX 




ET A JIEM 



OOoan. 


CopT 


Be.'iii’imia 


Harpyaica bt 


XloiiycK* 

±7o 


Hopivia HCCP 


R1 


HenpoBOJioqHoe 


510 KOM 


1 


5 


TR 103 M51/B 


R2 


HenpoEOJio^noe 


100 KOM 


1 


10 


TR 103 Ml/A 


R3 


HenpoEOJio^Hoe 


100 KOM 


1 


10 


TR 103 Ml/A 


R4 


HenpOEOJiOHHoe 


10 KOM 


1 


i 5 


TR 103 10k/B 


R5 


HsnpoEOJioHHoe 


100 KOM 


1 


; 10 

1 


TR 103 Ml/A 


R6 


HenpoBOJioqHoe 


100 KOM 


1 


10 


TR 103 Ml/A 


R7 


HenpoBOjiOHHoe 


1 KOM 


1 


5 


TR 103 1k/B 


R8 


npoBOJio^Hoe 


2,4 KOM 


; 8 
$ 


t 

5 


TR 608 2k4/B 


RIO 


npoBOJio^Hoe 


10 KOM 


6 


10 


TR 612 10k/A 


Rll 


npoBOJiOMHoe 


1 KOM 


6 


10 


TR 612 1k/A 


R12 


npoBOJiotjHoe 


2,7 KOM 

1 


25 


10 

1 


TR 618 2k7/A 


R16 


Henp0B0Ji04H0e 


220 KOM 


1 


10 


TR 103 M22/A 


R17 

1 


HenpOBOJio'^Hoe 


220 KOM 


1 1 


10 


TR 103 M22/A 


R18 


npoBOJiotiHoe 


3,3 KOM 


4 




TR 611 3k3 


R19 


HeiipoBOJiotiHoe 


220 KOM 


1 


' 10 


' TR 103 M22/A 


R20 


HenpOBOJiOHHoe 


47 KOM 


0.1 


1 


WK 681 01 47k/D 


R21 


HenpoBOJiOHHoe 


148,3 KOM 


0.1 


1 


WK 681 01 M1483/D 


R22 


HenpOBOJioBHoe 


453,6 KOM 


0.1 


1 


WK 681 01 M4536/D 


R23 


HenpOBOJio^Hce 


1,452 Mom 


0.1 


1 


WK 681 01 1M452/D 


R24 


HenpoBOJio‘iHoe 


3,92 Mom I 


0.1 


2 


WK 681 01 3M92/C 


R25 


HenpoBo;io4Hoe 


12 Mom 


0.1 


5 


WK 681 04 12M/B 


R26 


HenpOBOJiOHHce 


50 Mom 


0.1 


5 


WK 681 04 50M/B 


R27 


HenpoBOJiOHHce 


8,490 KOM 


0.1 


1 

1 

4 


WK 681 01 8k490/D 
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O0O3H. 



R28 

R29 

R30 

R31 

R32 

R33 

R34 

R35 

R36 

R37 

R38 

R39 

R40 

R41 

R42 

R43 

R44 

R45 

R46 

R47 

R48 

R49 

R50 

R51 

R52 



COpT 



HenpOBOJioHHoe 

HenpOBOJio^Hoe 

HenpOBOJio^Hoe 

HenpoBOJio^Hoe 

HenpoBOJio^Hoe 

HenpOBOJiQiiHoe 

HenpOBOJio^Hoe 

HenpoBOJio^iHoe 

noxeHi;HOMeTp 

HenpoBOJioHHoe 

HenpoBOJio^Hoe 

HenpOBOJiOHHoe 

HenpOBOJio^Hoe 

npOBOJio^Hoe 

npoBOJio«iHoe 

HenpoBOJio^Hoe 

nOTCHUHOMeTp 

HenpOBOJiOHHoe 

nOTenmiOMeTp 

HenpOBOJuoHHoe 

HenpoBOJio^Hoe 

HenpoBOJio^Hoe 

HenpoBOJio^Hoe 

Hen poBO ji OH Hoe 

HenpOBOJiOHHoe 



BejiKHMHa 



26,660 KOM 
80,049 KOM 
258,4 KOM 
696 KOM 
1,77 Mom 
6,26 Mom 

1 Mom 

2 KOM 

250 OM 
100 KOM 
240 KOM 

1 KOM 
1 Mom 
300 OM 
3,3 KOM 
820 OM 
100 OM 
39 KOM 
10 KOM 
39 KOM 
510 KOM 
390 OM 
510 KOM 
15 KOM 

.82 OM 



I 



Harpysna bt 



JloiiycK 



Hopna HCCP 



0,1 


1 


WK 681 01 26k660/D 


0,1 


1 


WK 681 01 80k049/D 


0.1 


1 


WK 681 01 M2584/D 


0,1 


1 


WK 681 01 M696/D 


0,1 


1 


WK 681 01 1M77/D 


0,1 


2 


WK 681 01 6M26/C 


1 


10 


TR 103 IM/A 


1 


5 


TR 103 2k/B 


0.5 




TP 280 12E 250/N 


1 


10 


TR 103 Ml/A 


1 


5 


TR 103 M24/B 


1 




TR 103 Ik/ A 


1 


10 


TR 103 IM/A 


1 


1 


lAK 669 20 


4 


10 


TR 504 3k3/A 


1 


10 


TR 103 820/A 






WN 690 01 100 


• 

1 


10 


TR 103 39k/A 


0,5 




TP 280 12/E 10k/N 


1 


10 


TR 103 39k/A 


1 


5 


TR 103 M51/B 


1 


10 


TR 103 390/A 


1 


5 


TR 103 M51/B 


1 


5 


TR 103 15k/B 


1 


10 


TR 103 82/A 










O0O3H. 


CopT 


BejiHHHHa 


Harpyana bt 


ZlonycK 

±% 


HopMa HOOP 


R53 


HenpoBOJio^Hoe 


510 KOM 


1 


5 


TR 103 M51/B 


R54 


HenpoBOJio^Hoe 


510 KOM 


1 


5 


TR 103 M51/B 


R55 


HenpoBOJio^Hoe 


82 OM 


1 


10 


TR 103 82/A 


R56 


npOBOJio^Hoe 


300 OM 


1 


1 


lAK 669 20 


R57 


npoBOJiG^Hoe 


3,3 KOM 


8 


5 


TR 608 3k3/B 


R58 


npoBOJio^Hoe 


300 OM 


1 


1 


lAK 669 20 


R59 


npoBOJiOHHoe 


3,3 KOM 


8 


5 


TR 608 3k3/B 


R60 


HenpoBOJio^Hoe 


1 Mom 


1 


10 


TR 103 IM/A 


R61 


HenpoBOJio’iHoe i 


39 KOM 


1 


10 


TR 103 39k/A 


R62 


HenpOBOJiOHHoe 


510 OM 


1 


5 


TR 103 510/B 


R63 


HCnpOBOJIOHHOe 


51 KOM 


1 


5 

1 


TR 103 51k/B 


R64 


noTeHiiHOMeTp 


10 KOM 


0,5 


— 


TP 280 12E 10k/N 


R65 


HenpoBOJioHHoe 


39 KOM 


1 


10 


TR 103 39k/A 


R66 


HenpoBOJio^Hoe 


20 KOM 


1 


5 


TR 103 20k/B 


R67 


HenpoBOJio«iHoe 


1 Mom 


1 


10 


TR 103 IM/A 


R68 


HenpoBOJio^Hoe 


100 KOM 


1 


5 


TR 103 Ml/B 


R69 


HenpoBOJioqHoe 


10 KOM 


1 


— 


TR 103 10k 


R70 


noTeHiiHOMexp 


1 Mom 


0.2 




WN 790 25 IM 


R76 


HenpoBOJiOHHoe 


200 KOM 


1 


5 


TR 103 M2/B 


R77 


HenpoBOJioqHoe 


200 KOM 


1 


5 


TR 103 M2/B 


R78 


HenpoBOJio^Hoe 


200 KOM 


1 


5 


TR 103 M2/B 


R79 


HenpoBOJio^Hoe 


200 KOM 


1 


5 


TR 103 M2/B 


R80 


HenpOBOJioqHoe 


1 KOM 


1 


10 


TR 103 1k/A 


R81 


HenpoBOJioqHoe 


330 KOM 


1 


10 


TR 103 M33/A 


R82 


HenpoBOJio'-iHoe 


820 KOM 


1 


10 


TR 103 M82/A 
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onoHjf. 


I 

<"opT 


Benmmia 


Ilarpynica i,t 


Jl^onvch* 

±% 


! 

IIopMa MCCP 


1 

I 

R83 


1 

1 

1 

HenpoBOJio^Hoe 


1 

1 

1 Mom I 


1 


10 


TR 103 IM/A 


R84 


HenpOBOJio^Hoe ! 


470 KOM j 


1 


10 


TR 103 M47/A 


R85 


H'3npoBOJioqHoe 


200 KOM 


1 


5 


TR 103 M2/B 


R86 


HcripoBoao^Hoe ! 


20 KOM 1 

1 


1 


5 


TR 103 20k/B 


R98 


riOTCHmiOMeTp 

1 


470 KOM 

1 


0,2 




WN 790 25 M47 


R99 


1 

HenpoBOJiu^iHoe 


1 

1,5 Mom 


1 




i TR 103 1M5 


RlOO 


HenpoBOjic^Hoe ' 


120 KOM ' 


1 


10 


TR 103 M12/A 


RlOl 

1 


HenpOBOJiOHHoe i 


4,7 KOM 


0,25 




TR 101 4k7 


R102 


HenpoBOJio^Hoe 


220 KOM 


1 


10 


TR 103 M22/A 


R103 


HenpoBOJio^Koe 


200 OM 


2 


5 


TR 104 200/B 


R104 


HenpOBOJioqHoe 


20 KOM 


1 


5 


TR 103 20k/B 


1 R105 


HenpoBOJio^Hoe 


100 KOM 


1 


10 


TR 103 Ml/A 


R106 


HcnpoBOJiOHHoe 


3,3 Mom 


1 


10 i 


TR 103 3M3/A 


R107 

1 


KenpOBOjio^Hoe 


i 3,3 Mom 


1 


10 


TR 103 3M3/A 


R108 


HcnpoBOvTO’qHoe 


: 200 KOM 


1 1 


5 


TR 103 M2/B 


R109 


1 

HenpoBOJiOHHoe 


200 KOM 


! 1 


5 


TR 103 M2/B 


RllO 


HenpoBOjioMHoe 


100 KOM 


1 


10 I 

i 


TR 103 Ml/A 


Rill 


noxei-mHOMeip 


1 Mom 


0,5 




IAN 694 17 


1 R112 

1 


noTeHUHOMeip 


1 Mom 


0.5 




IAN 694 17 


R113 

1 

1 


noieHi^HOMeTp 


50 KOM 


0,5 


1 

! 


IAN 694 18 


R114 


noTeHUHOMeip 


250 KOM 


0.5 


1 

1 


IAN 694 16 


R115 


noxenmiOMeTp 


100 KOM 


0.5 


1 

1 


TP 280 32A Ml/N 


R116 


noxeHUHOMexp 


5 Mom 


0.5 


1 


TP 280 32E 5M/N 


R117 


HcnpOBOJiOHHoe 


1 Mom 


1 


10 


TR 103 IM/A 


R118 


noxeHi^HOMCxp 


1 Mom 

1 


j 0,5 


1 

1 

i 


i TP 280 12E IM/N 
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1 1 

O0O3H. 


CopT 




Harpysiia bt 


1 

! XlouycH 

±% 


llopwa qCCP 


R119 


noTeHiiHOMexp 


100 KOM 


0.5 




TP 280 12E Ml/N 


R120 


noTCHttHOMexp 


50 KOM 


0.5 




TP 280 32E 50k/N 


R121 


HenpoBOJio^iHoe 


4,95 KOM 


0.1 


— 


WK 681 07 4k95 


R122 


HenpOBOJio^Hoe 


4,95 KOM 


0.1 


— — 


WK 681 07 4k95 


R123 


HenpoBOJioHHoe 


611 OM 


0.1 


— 


WK 681 07 611 


R124 


HenpOBOJio^Hoe 


611 OM 


0.1 




WK 681 07 611 


R125 

1 


HeiipOBOjio^Hoe 

i 


4,95 KOM 


0.1 


— 


WK 681 07 4k95 


R126 


1 HenpoBOJiOMHoe 


4,95 KOM 


0.1 1 




WK 681 07 4k95 


R127 


1 

HeripOBOJio^Hoe 


; 611 OM 


0.1 


— 


WK 681 07 611 


R128 


1 

HenpoBCJioqHoe 


i 611 OM 


0.1 


1 


1 WK 681 07 611 


R129 


HenpoBOJiomioe 

1 


4,95 KOM 


0.1 


— 


WK 681 07 4k95 


R130 


HenpOBOJiOHHoe 


4,95 KOM 


0.1 


— 


WK 681 07 4k95 


R131 


HenpoDOJiOHHoe 


1 

611 OM 


0.1 


1 


WK 681 07 611 


R132 1 


HenpoBOJio^Hoe 


611 OM 


0.1 


1 


i WK 681 07 611 


R133 i 


HenpOBOJiOHHoe 


4,95 KOM 


0.1 


1 


WK 681 07 4k95 


R134 


HenpOBOiio^Hoe 


4.95 KOM 


0.1 


1 


WK 681 07 4k95 


R135 


HenpOBOJiOHHoe 


550 OM 


0.1 


1 

1 


WK 681 07 550 


R136 

1 


HenpoBOJiOMHoe 


550 OM 


0.1 




1 

i WK 681 07 550 


R137 


HenpOBOJio^Hoe 


470 OM j 


1 


10 


TR 103 470/A 


1 R138 

4 


HenpOBOJioHHoe 1 


10 KOM 


1 




1 TR 103 10k 


\ R139 


npoBOJio^Hoe 


220 OM 


4 


10 


TR 607 220/A 


R140 

1 

1 

% 


HenpoBOJio^iHoe 

1 

1 


330 OM 

1 

1 


2 

1 


10 

1 1 


TR 104 330/A 



17 








KoH;i.eHcaTopbi: 



% 

' O0O3H. 


CopT 


BejfumiHa 


Cl 


BJieKXpOJIHTHqeCKHH 


50 MK<fl 


C2 


SJieKTpOJIHTH^eCKHH 


50 MK^) 


C3 


SJieKTpOJIHTHHeCKHH 


50 MK(|> 


C4 


SJieKTpOJIHTH^eCKHH 


50 MK<|> 


C5 


B K05Kyxe 


0,1 MK$ 


C6 


B Koacyxe 


2 MK<|» 


C7 


BJieKTpOJIHTH^eCKHH 


50 MK^ 


C8 


BJICKTpOJIHTHqeCKHH 


50 MK^ 


C9 


aJieKTpOJIHTHMCCKHH 


32 MK^ 


CIO 


SJieKTpOJIHTHHeCKHH 


32 MK^ 


Cll 


aJieKTpOJIHTH^eCKHH 

1 


50 MK<|> 


C12, 15 


SIteKTpOJIHTHHeCKHH 


50/50 MK(|> 


C13 


6yMa)KHtm 


0,1 MK^ 


C14 


B KOJKyxe 


2 MK<^ 


C16 


nepCMeHHbiH 


— 


C17 


i nepeMeHHbiH 


_ 


CIS 


' nepeMeHHbiH 




C19 


1 

nepeMCHHbiH 




C20 


CJIIOflflHOH 


330 n«|> 


C21 


cJiioaaHOH 


330 n$ 


C22 


noflCTpoeHHbiii 


30 


C23 


nOACTpOe*IHbIH 


30 n4> 


C25 




10 

1 


C26 


CJHOAaHOH 


340 



UaiipHH»eHiie b 



Zloirycit 



HopMa HCCP 



i 



450 


— — 


4 

TC 529 SOM 


450 




TC 529 SOM 


450 


— 


TC 529 SOM 


450 


— 


TC 529 SOM 


1000 




TC 487 Ml 


1000 


— 


TC 487 2M 


450 


— 


TC 529 SOM 


450 




TC 529 SOM 


450 


— 


TC 529 32M 


450 




TC 529 32M 


450 




TC 529 SOM 


450/450 


— 


TC 914 50M/50M 


400 


1 


TC 122 Ml 


1000 


1 

1 


TC 487 2M 




1 


IAN 705 27 




1 


IAN 705 27 


— 


1 

i 


IAN 705 27 


1 

i 




IAN 705 27 


500 


5 


TC 201 330/B 


500 


5 


TC 201 330/B 




— 


PN 703 01 


— 




PN 703 01 


500 


5 


WK 714 07 10/B 


1000 


2 


WK 714 18 340/C 












O0O3H. 


CopT 


BejjH’iHHa 


HanpHJKemie b 


HOIIVCH 


HopMa >^ICGP 


C27 


6yMaH(Hbm 


0,1 MK(J) 


160 




TC 120 Ml 




C28 


6yMa)KHbiH 


0,1 mk4> 


160 




TC 120 Ml 




C29 


3JieKTpOJIKTHMeCKHH 


50 MK$ 


250 


10 


TC 595 50M/A 




C30 


B Ko^yxe 


2 MK<|> 


400 




TC 481 2M 




C31 


6yMa)KHblH 


0,22 MKi^ 


160 


10 


TC 120 M22/A 




C32 

1 


B Kox<yxe 


1 MK(|l 


400 


10 


TC 481 IM/A 




C33 


6yMa«HbiH 


0,15 mk4> 


160 




TC 120 M15 


i 


C34 


B KO>Kyxe 1 

1 


4 MK^ 


250 


10 


TC 477 4M/A 




1 C35 


; SyMaacHfaiH 


0,15 MK$ 


160 


— 


TC 120 M15 




C36 


8 Kox<yxe 


4 MK<|> 

1 


250 


10 


TC 477 4M/A 




C37 


B KO»yxe 


' 4 mk4> 


250 


10 


TC 477 4M/A 




C38 


B KO»<yxe 


1 mk4> 


400 


10 


TC 481 IM/A 




C39 


SJieKTpO^lHTHqeCKHH 


200 MK^t 


6 


1 

1 


TC 902 G2 




C40 


B KO>Kyxe 


4 mk4> 


250 


; 10 


TC 477 4M/A 




C41 




100 ii(|) 


500 


1 10 

1 


TC 200 100/A 




C42 


CJIKDflaHOH 


47 


500 


5 


TC 200 47/B 




C43 

1 1 


noflcxpoe^HbiH 


30 


— 


— 


PN 703 01 




C44 i 

f 


6yMajKHbiii 


0,1 MK^ 


400 


1 


TC 122 Ml 




C45 


6yMa»Hbm 


0,1 MK^ 


* 400 

1 


— 


TC 122 Ml 




C51 


CJIIOABHOH 


16 ntj) 


500 


5 


TC 200 16/B 




C53 


CJnOJtBHOH 


560 n(j) 


500 


5 


TC 201 560/B 




C54 




560 11$ 1 


500 


5 


TC 201 560/B 




C55 

1 

4 


CJIIOJiaHOH 


560 11$ 


500 


5 


TC 201 560/B 




C56 

\ 


CJIIO;iHHOH 


330 n$ 


500 


10 


TC 201 330/A 

i 




C57 

► 


1 

KepaMH^ecKHM 


100 n$ 


500 

1 


1 


TK 812 100 








OOOBH. 



CopT 



BeJiiiMMiia 




C58 

C59 

C60 

C61 

C72 

C73 

C74 

C75 

C76 

C78 

C79 

C80 

C81 

C82 

C94 

C95 



3JieKTpO;iHTH»ieCKHH 

6yMaH<HbiH 

6yMaHCHbiH 

CJIKDAHHOH 

CJIIOA«HOH 

CJIIO;^HHOH 



o 



CJIIOflHHOH 

CJIIOflHHOH 



CJIIOflHHOH 
B KOJKyxe 
6yMa«HbiH 
6yMa>KHbrH 
B Koxcyxe 
c;noflHHOH 
CJIIOJIHHOH 
CJIIOUHHOH 



50 mk4> 

0,1 mk4> 

1 0 000 n4> 
1000 n^i 

2400 Ti^ 
2700 
600 
510 
5100 

1 MK<|l 

0,1 mk4> 
0,1 mk4> 

4 mk4> 

200 n<^ 

3200 n^. 
3200 



HanpHiKCHiie b 



AonvcK 

±% 



IlopMa ’ICCP 



12 


_ 


TC 526 SOM 


400 


— 


TC 122 Ml 


400 




TC 122 10k 


500 


10 


TC 202 Ik/ A 


500 


5 


TC 202 2k4/B 


250 


5 


WK 714 31 2k7/B 


500 


2 


TC 201 600/C 


500 


' 5 1 


TC 201 510/B 


500 


5 


TC 202 5k1/B 


400 


— 


TC 481 IM 


400 




TC 122 Ml 


400 




TC 122 Ml 

1 


250 


1 


i TC 477 4M 


500 


5 


: TC 201 200/B 


250 


2 


WK 714 31 3k2/C 


250 


2 

t 


WK 714 31 3k2/C 



I 

I 










TpaHc^opMaxopfai h KaxyiuKH: 



Jj;eTajib 


OOoaii. 


Ao 'lejiTeHia 


OOMOTKil 


.Ve BLIBO'ia 


4HCJIO 

BIITKOB 


AnaMCTp 
lipOBO^a MM 


TpaHc^JOpMaxop 


T1 


IAN 661 95 










KaxyiuKa 


j 

f 


lAK 622 97 


LIA 


1 - 2 


452 


0,630 




i 

\ 

r 


r 

1 


LIB 


2-3 


376 

1 


0,450 




I 


1 

1 


L2A 


4-5 


1675 


0,250 




\ 




1 

! L2B 


5-6 


1675 


0,250 




\ 


1 


1 L3 


7-8 


' 16 


1,25 


TpaHc^opMaxop 


T2 


IAN 661 98 


1 L4 

j 

i 


9-10 

1 


6 


1,25 


KaxyiUKa 


1 


lAK 622 99 


: Li 

1 


1 - 2 


985 


0,355 


1 






L2A 


3-4 


32 


1,00 




1 




L2B 


4-5 


2 


1,00 


1 


1 




L2C 


5-6 


2 i 


1,00 


TpaHc^opMaxop 


T3 


IAN 661 96 


L2D 


6-7 i 

1 

I 

2-3 

e 


2 


1,00 


KaxyuiKa 




lAK 622 98 


LIA 


452 


0,630 


* 






LIB 


376 


0,450 


9 

\ 

% 

9 

\ 






1 L2A 


4-5 ! 


1200 


0,180 


f 

9 

9 


9 


1 


L2B 


5-6 i 


1200 


0,180 


r 






L2C 


1 6-7 ■ 

1 


1720 


0,08 








L3 


: 8-9 1 


5.5 


0,500 








L4 


10 - 11 


25 


0,710 








L5 


12 - 13 


16 


0,800 






9 


L6 


14 - 15 


25 


1.12 






1 


L7 


16 - 17 


25 


1.12 


s 






L8 


18 - 19 


25 


0,750 



2 \ 










OcTajiLHbie sjieKxpM^ecKMe jiexajiM: 

/Xera.ih 

' 

3;i. jiaMna El 
3ji. jiaMna E2 
3ji. jiaMiia E3 
3ji. jiaMna E4 
3ji. JiaMna E5, E6 
3ji. JiaMna E7 
3ji. JiaMna E8, ElO, Ell 
3ji. JiaMna E9 
3ji. JiaMna E12, E16, E18 
3ji. jiaMiia E13, El 5 
3ji. JiaMna E19 

3ji. JiaMna E20 i 

3ji. JiaMna E21 
JiaMna xjieiomero pa^paxa 
JIaMiio«iKa 2l, 22 
Hsm. ycxpofiCTBO Ml 
Kpncxajiji KBapna 
IlpejioxpaHHxejib 
llpenoxpaHHxejib 
npeaoxpaHHxejib 
npejioxpaH Hxeji h 



I 



Tim 



Bejiii'iHHa 



liopMa — JVb 'U'l-Tema 



AZ12 (AZ4) 




AZll 


4 


1Y32T (1Y32) 




11TF25 


1 

f 

i 


11TA31 




(6F32V) 


1 

i 


6L31 


— 


ECC84 


4 


6BC32 


1 

i 

( 


6F31 




EF80 


1 


6F36 


1 

1 


7QR20 

1 

1 


1 

i 

9 

9 

IAN 109 13 


220 b/15 bt 


IAN 109 21 


200 MKa, DHR8 


lAP 780 60 
lAK 609 03 


1 a/250 B aJi>i 220 b 


CSN 35 4731 


2 a/250 B a,Jia 120 b 


CSN 35 4731 


0,16 a/250 B 


CSN 35 4731 


0.2 a/250 B 


CSN 35 4731 



Konstrukcnf zmeny 

10 ucelem zlepsenf funkce nebo vzhledu pristroje jsou vyhrazeny. 
Dalsi publikace a preklady pouze se souhlasem dokumentacni skupiny 

vyrobniho zdvodu TESLA. 



KoHCTpyKTHBHbie H3M6HeHHH 

jXjiK yjiy^iueHHJi nOHCTBua hjih BHeiuHero o^opMJieHHH npH6opOB oroBapHsaioTCfl. 
ZlajibiTeHume ny6jiHKau;HK h nepesoAbi tojibko c corjiacHCM jioKyMCHTa.nHOHHoro 

OTAeJiCHHH n3roTOBJiHK)inero saBOAa TECJIA. 



VOST A.S.PCPOVA 

mSfic' 




